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Revisión y limpieza de las bandejas

Comprobación del sistema de Ultracongelación

Verificación de los compresores, toma de consumo actual

Verificación de la pantalla y/o interfaz

Probar las alarmas de temperatura alta y baja

Limpieza interior del compartimiento electrónico y mecánico

Limpieza del sistema de ventilación, verificación de buen funcionamiento

Pruebe la alarma de fallo eléctrico

Probar la alarma de puerta

Verificar la calibración de temperatura en el monitor y realizar los cambios que sean necesarios

Verificar la batería de reserva del registrador gráfico

Limpiar la rejilla del condensador

Limpie las juntas de la puerta, el interior y el exterior del Ultracongelador

Revisión de la batería de respaldo para la alarma de ser necesario se solicitará el cambio

Comprobación y ajuste de la estructura del equipo

Revisión de funcionamiento de todos los botones de la interfaz

Limpieza exterior Verificación del sistema de alimentación de corriente, verificación de fluctuaciones, polo a tierra                                                                                                              

Verificación de las condiciones externas, cumplimiento con requisitos de ubicación e instalación

CONTROL DE CAMBIOS                        

FECHA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

SEMESTRAL 

AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS 

IUF118 - GX / IUF126 - GX  

Servicio de 

mantenimiento 

preventivo

Tiempo aproximado del servicio 60 minutos

Todos los mantenimientos realizados por el equipo de ingeniería de BPL, incluyen verificación con equipos Patrón certificados por ONAC.
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